Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
- Tên dự toán mua sắm: Thuê dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Châu năm 2026-2027.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Thuê dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Châu năm 2026-2027.
- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa khu vực Long Châu.
- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh của đơn vị..
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện: 12 tháng.
2. Mục tiêu công việc
Thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Châu năm 2026-2027, nhằm đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả.
3. Yêu cầu về kỹ thuật gói thầu
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung: 
- Nhà thầu phải khai báo đầy đủ thông tin dịch vụ theo các biểu mẫu quy định của hồ sơ mời thầu.
- Nhà thầu thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế phải theo đúng quy trình kỹ thuật, khuyến cáo của nhà sản xuất và quy định hiện hành.
- Nhân sự thực hiện phải có trình độ chuyên môn phù hợp, đảm bảo chất lượng, an toàn và tiến độ thực hiện không ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện.
- Các vật tư, linh kiện thay thế (nếu có) phải đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất và tương thích với thiết bị được nêu ở Bảng 01 mục b).
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng dịch vụ đã thực hiện và có trách nhiệm khắc phục tất cả sự cố phát sinh do lỗi kỹ thuật trong thời gian bảo hành theo quy định của hợp đồng.
- Trong quá trình thực hiện gói thầu, nhà thầu phải tuân thủ nội quy, quy định của bệnh viện về an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, kiểm soát nhiễm khuẩn và bảo mật thông tin.
- Các hồ sơ tài liệu nộp theo yêu cầu phải còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu.
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể: 
Dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:
BẢNG 01 - YÊU CẦU KỸ THUẬT CỤ THỂ
	Stt
	Tên thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật

	(1)
	(2)
	(3)

	1
	Máy X − Quang cao tần
- Xuất xứ: Đức.
- Hãng sản xuất: Siemens.
- Kiểu máy: Multix Fusion.
	- Kiểm tra nguồn.
- Kiểm tra cổng kết nối.
- Test các trục di chuyển.
- Kiểm tra sự cân bằng máy.
- Vệ sinh máy.
- Kiểm tra hình ảnh phim.

	2
	Máy X – Quang tăng sáng
- Xuất xứ: China.
- Hãng sản xuất: Siemens.
- Model: Luminos Rf Classic.
	- Kiểm tra nguồn.
- Kiểm tra cổng kết nối.
- Test các trục di chuyển.
- Kiểm tra sự cân bằng máy.
- Vệ sinh máy.
- Kiểm tra hình ảnh phim.

	3
	Máy X − Quang di động
- Xuất xứ: Ấn Độ.
- Hãng sản xuất: Siemens.
- Model: Multimobil 10.
	- Test nguồn, vệ sinh máy.
- Test các phím chức năng.
- Kiểm tra hình ảnh phim.
- Kiểm tra trục di chuyển.

	4
	Hệ thống xử lý phim X – Quang kỹ thuật số (CR) bao gồm đầu đọc FCR – I 932 và máy in phim khô DrypixLite
- Xuất xứ: Nhật Bản.
- Hãng sản xuất: Fujifilm.
- Model: CR-IR-392 Drypix 2000.
	- Kiểm tra các chức năng và hoạt động của máy.
- Vệ sinh, bảo trì máy.

	5
	Máy siêu âm đen trắng 02 đầu dò
- Xuất xứ: China.
- Hãng sản xuất: Aloka.
- Model: Prosound 4.
	- Kiểm tra thông số cài đặt.
- Kiểm tra các phím chức năng.
- Kiểm tra các đầu dò.
- Kiểm tra các nguồn cấp.
- Vệ sinh máy.

	6
	Máy siêu âm màu
- Xuất xứ: Nhật Bản.
- Hãng sản xuất: Aloka.
- Model: PROSOUND A7.
	- Kiểm tra thông số cài đặt.
- Kiểm tra các phím chức năng.
- Kiểm tra các đầu dò.
- Kiểm tra các nguồn cấp.
- Vệ sinh máy.

	7
	Bộ nội soi olympus
- Xuất xứ: Nhật Bản.
- Hãng sản xuất: Olympus.
- Model: CV-180.
	- Kiểm tra nguồn cấp.
- Kiểm tra nguồn sáng.
- Kiểm tra tính năng máy.
- Vệ sinh máy.

	8
	Hệ thống nội soi tiêu hóa
- Xuất xứ: Malaysia
- Hãng sản xuất: Plexus Manufacturing Sdn.Bhd
- Model: EPK-i7010
	- Kiểm tra nguồn cấp.
- Kiểm tra nguồn sáng.
- Kiểm tra tính năng máy.
- Vệ sinh máy.

	9
	Máy X Quang di động (KTS)
- Xuất xứ: Nhật Bản
- Hãng sản xuất: Shimadzu Corporation
- Model: Mobile X-ray System MUX-10
	- Test nguồn, vệ sinh máy.
- Test các phím chức năng.
- Kiểm tra hình ảnh phim.
- Kiểm tra trục di chuyển.

	10
	Máy siêu âm tổng quát
- Xuất xứ: Mỹ
- Hãng sản xuất: Philips Ultrasound Inc.
- Model: Affiniti 50G
	- Kiểm tra thông số cài đặt.
- Kiểm tra các phím chức năng.
- Kiểm tra các đầu dò.
- Kiểm tra các nguồn cấp.
- Vệ sinh máy.

	11
	Máy X − Quang răng (chụp toàn cảnh)
- Xuất xứ: Nhật Bản.
- Hãng sản xuất: Yoshida.
- Model: X-ERA SMART.
	- Test nguồn cấp.
- Test các phím chức năng.
- Kiểm tra hình ảnh phim.
- Kiểm tra trục di chuyển.
- Vệ sinh máy.

	12
	Hệ thống khí y tế
* Trung tâm Oxy:
- Xuất xứ: Pháp.
- Hãng sản xuất: Air Liquide Medical Systems.
- Model: Centrale HP.
* Máy hút khí trung tâm:
- Xuất xứ: Pháp.
- Hãng sản xuất: MIL’S.
- Model: Hospivac 2 E100.
* Máy nén khí trung tâm:
- Xuất xứ: Pháp.
- Hãng sản xuất: MIL’S
- Model: Airmil 2-57 Mil
	- Kiểm tra tất cả các cổng kết nối khí.
- Kiểm tra rò khí toàn bộ hệ thống.
- Kiểm tra áp lực khí toàn bộ hệ thống.
- Kiểm tra trung tâm khí nén.
- Kiểm tra các cảm biến áp lực và hệ thống điều khiển động cơ nén khí.
- Kiểm tra các đầu ra của khẩu lấy khí.

	13
	Máy sốc tim
- Xuất xứ: Nhật Bản.
- Hãng sản xuất: Nikon Kohden.
- Model: TEC-5531K.
	- Kiểm tra thông số cài đặt.
- Kiểm tra phím chức năng.
- Test các chế độ sốc.
- Kiểm tra nguồn.
- Vệ sinh máy.

	14
	Máy siêu âm đen trắng xách tay 02 đầu dò
- Xuất xứ: China.
- Hãng sản xuất: Aloka.
- Model: Prosound 2
	- Kiểm tra thông số cài đặt.
- Kiểm tra các phím chức năng.
- Kiểm tra các đầu dò.
- Kiểm tra các nguồn cấp.
- Vệ sinh máy.

	15
	Máy thở dùng khí y tế trung tâm (máy giúp thở trẻ em)
- Xuất xứ: Ireland
- Hãng sản xuất: Puritan bebett/Covidien (Mỹ)
- Model: 840
	- Kiểm tra nguồn cấp.
- Kiểm tra các chức năng và hoạt động của máy.
- Vệ sinh máy.

	16
	Máy thở dùng khí y tế trung tâm (máy giúp thở người lớn)
- Xuất xứ: Ireland
- Hãng sản xuất: Puritan bebett/Covidien (Mỹ)
- Model: 760
	- Kiểm tra nguồn cấp.
- Kiểm tra các chức năng và hoạt động của máy.
- Vệ sinh máy.

	17
	Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Hãng sản xuất: Philips Goldway (Shenzhen) Industrial Inc
- Model: Efficia CM120
	- Kiểm tra nguồn cấp.
- Kiểm tra các chức năng và hoạt động của máy.
- Vệ sinh máy.

	18
	Máy theo dõi bệnh nhân
- Xuất xứ: Italia
- Hãng sản xuất: Fazzini
- Model: PMS8000DUNI
	- Kiểm tra nguồn cấp.
- Kiểm tra các chức năng và hoạt động của máy.
- Vệ sinh máy.

	19
	Máy sấy Girbaur
- Xuất xứ: Hoa Kỳ.
- Hãng sản xuất: Girbau.
- Model: STI34S-E.
	- Kiểm tra các phím chức năng.
- Kiểm tra nguồn cấp.
- Kiểm tra điện trở.
- Vệ sinh máy.

	20
	Máy giặt Girbaur
- Xuất xứ: Tây Ban Nha.
- Hãng sản xuất: Girbau.
- Model: LS-332 SM-E.
	- Kiểm tra nguồn cấp.
- Kiểm tra các phím chức năng.
- Kiểm tra thông số cài đặt.
- Kiểm tra điện trở.
- Kiểm tra van cấp, xả nước.
- Vệ sinh máy.

	21
	Nồi hấp 300 lít
- Xuất xứ: Đài Loan.
- Hãng sản xuất: Medsource.
- Model: TC-612.
	- Kiểm tra nguồn cấp.
- Kiểm tra điện trở.
- Kiểm tra nhiệt độ áp suất.
- Kiểm tra quy trình hoạt động của máy.
- Vệ sinh máy.

	22
	Nồi hấp 75 lít
- Xuất xứ: Đài Loan.
- Hãng sản xuất: Medsource.
- Model: TC-339
	- Kiểm tra nguồn cấp.
- Kiểm tra điện trở.
- Kiểm tra nhiệt độ áp suất.
- Kiểm tra quy trình hoạt động của máy.
- Vệ sinh máy.

	23
	Tủ sấy Memmert
- Xuất xứ: Nhật Bản.
- Hãng sản xuất: Yoshida.
- Model: UNB-500
	- Kiểm tra các chức năng và hoạt động của máy.
- Vệ sinh máy.

	24
	Tủ sấy Memmert
- Xuất xứ: Nhật Bản.
- Hãng sản xuất: Yoshida.
- Model: UNB-600
	- Kiểm tra các chức năng và hoạt động của máy.
- Vệ sinh máy.

	25
	Máy hấp ướt tiệt trùng tự động các loại (Nồi hấp tiệt trùng)
- Xuất xứ: Anh
- Hãng sản xuất: BMM Weston Ltd
- Model: P215i
	- Kiểm tra nguồn cấp.
- Kiểm tra điện trở.
- Kiểm tra nhiệt độ áp suất.
- Kiểm tra quy trình hoạt động của máy.
- Vệ sinh máy.

	26
	Bộ khám điều trị Răng hàm mặt + ghế + máy lấy cao răng bằng siêu âm
- Xuất xứ: Nhật Bản.
- Hãng sản xuất: Yoshida.
- Model: Eyecia.
	- Kiểm tra các chức năng và hoạt động của máy.
- Vệ sinh máy.

	27
	Bộ khám điều trị nội soi Tai mũi họng + ghế
- Xuất xứ: Hàn Quốc.
- Hãng sản xuất: Innotech.
- Model: INV-250.
	- Kiểm tra nguồn cấp.
- Kiểm tra nguồn sáng.
- Kiểm tra các chức năng và hoạt động của máy.
- Vệ sinh máy.

	28
	Máy gây mê
- Xuất xứ: Hoa Kỳ. 
- Hãng sản xuất: GE Healthcare.
- Model: AESPIRE 7900.
	- Kiểm tra tính năng máy.
- Kiểm tra nguồn.
- Vệ sinh máy.

	29
	Máy C-Arm di động
- Xuất xứ: Nhật Bản
- Hãng sản xuất: Shimadu
- Model: Surgical Mobile C-Arm Imaging System Opescope Acteno
	- Test nguồn, vệ sinh máy.
- Test các phím chức năng.
- Kiểm tra hình ảnh phim.
- Kiểm tra trục di chuyển.

	30
	Máy phẫu thuật nội soi
- Xuất xứ: Đức
- Hãng sản xuất: Richard Wolf
- Model: Hệ thống camera truyền hình nội soi KTS: 5514101; 5142001; 2233001
Nguồn sáng Xenon 300W: Endolight X300
	- Kiểm tra nguồn cấp.
- Kiểm tra nguồn sáng.
- Kiểm tra tính năng máy.
- Vệ sinh máy.

	31
	Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng (Monitoring) – Toitu
- Xuất xứ: Nhật Bản.
- Hãng sản xuất: Toitu.
- Model: MT – 516.
	- Kiểm tra các chức năng và hoạt động của máy.
- Vệ sinh máy.

	32
	Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng (Monitoring) – Bistos
- Xuất xứ: Hàn Quốc.
- Hãng sản xuất: Bistos.
- Model: BT – 300.
	- Kiểm tra các chức năng và hoạt động của máy.
- Vệ sinh máy.

	33
	Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Hãng sản xuất: Bistos Co., Ltd
- Model: ECOtwin LCD
	- Kiểm tra các chức năng và hoạt động của máy.
- Vệ sinh máy.

	34
	Máy điều trị sóng ngắn
- Xuất xứ: Đức
- Hãng sản xuất: TUR THERAPIETECHNIK GMBH
- Model: THERMATUR 200+
	- Kiểm tra nguồn cấp.
- Kiểm tra các chức năng và hoạt động của máy.
- Vệ sinh máy.

	35
	Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số
- Xuất xứ: Nhật Bản
- Hãng sản xuất: Nihon Kohden
- Model: BSM-3562
	- Kiểm tra nguồn cấp.
- Kiểm tra các chức năng và hoạt động của máy.
- Vệ sinh máy.

	36
	Máy làm ấm trẻ sơ sinh
- Xuất xứ: Nhật Bản
- Hãng sản xuất: Atom
- Model: Sunflower Warmer
	- Kiểm tra nguồn cấp.
- Kiểm tra dây bắt nhiệt độ da
- Kiểm tra các chức năng và hoạt động của máy.
- Vệ sinh máy.

	37
	Máy đo độ bão hòa oxy
- Xuất xứ: Nhật Bản
- Hãng sản xuất: Nihon Kohden
- Model: OLV- 2700K
	- Kiểm tra nguồn cấp.
- Kiểm tra các chức năng và hoạt động của máy.
- Vệ sinh máy.

	38
	Máy truyền dịch
- Xuất xứ: Mỹ
- Hãng sản xuất: Andromeda, LLC
- Model: IP 5000
	- Kiểm tra nguồn cấp, pin.
- Kiểm tra các chức năng và hoạt động của máy.
- Kiểm tra cảm biến đếm giọt
- Vệ sinh máy.


Các yêu cầu khác: Không có.
4. Giải pháp và phương pháp luận
4.1. Giải pháp và phương pháp luận:
a) Hiểu rõ mục tiêu của gói thầu: Nêu đúng mục tiêu gói thầu.
b) Cách tiếp cận và phương pháp luận: 
Nhà thầu phải TRÌNH BÀY đề xuất: tổng quan về dịch vụ thực hiện, công tác chuẩn bị, cách thức và nội dung thực hiện của từng máy, phối hợp giữa Chủ đầu tư và nhà thầu khi thực hiện.
Tất cả đề xuất phải hợp lý và phù hợp với yêu cầu Mục 3 [Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu] Chương này.
4.2. Kế hoạch công tác.
a) Kế hoạch triển khai: 
Nhà thầu TRÌNH BÀY đề xuất Kế hoạch triển khai hợp lý việc thực hiện theo yêu cầu Mục 3 Chương này với số lượng và thời gian dự kiến thực hiện của gói thầu (Tiến độ thực hiện cụ thể đối với từng nhóm thiết bị, nhân sự thực hiện, số lượng, phương án tổ chức thực hiện công tác...).
b) Bố trí nhân sự: Nhà thầu TRÌNH BÀY đề xuất Kế hoạch phù hợp bố trí nhiệm vụ của từng nhân sự để thực hiện (Nhân sự và nhiệm vụ thực hiện từng vị trí).
5. Quy định kiểm tra và thử nghiệm
Việc kiểm tra, thử nghiệm có thể quy định theo quy định của hợp đồng và hồ sơ mời thầu.
- Thời gian: Trước hoặc sau khi sử dụng dịch vụ;
- Địa điểm: Bệnh viện đa khoa khu vực Long Châu.
- Cách thức tiến hành: kiểm tra trực tiếp theo các tiêu chí dự thầu;
- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Nhà thầu chịu chi phí của dịch vụ kiểm tra, thử nghiệm 
Trường hợp sau khi kiểm tra, thử nghiệm mà dịch vụ của nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu thì Chủ đầu tư hoặc Bên mời thầu có quyền loại bỏ dịch vụ của thiết bị đó nhà thầu do không đáp ứng về kiểm tra và thử nghiệm. Trong trường hợp này, Chủ đầu tư hoặc Bên mời thầu sẽ lập Biên bản kiểm tra thử nghiệm và nêu lý do không đạt thông báo đến nhà thầu tại thời điểm kiểm tra. 
Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản, nhà thầu có trách nhiệm cung cấp dịch vụ thay thế đảm bảo yêu cầu.


HƯỚNG DẪN NHÀ THẦU
HƯỚNG DẪN NÀY KHÔNG PHẢI LÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU
1. Nhà thầu điền thông tin liên hệ bảng sau khi được mời đối chiếu tài liệu hoặc thương thảo hợp đồng:
	THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Tên người liên hệ:
	[Tên người liên hệ của Nhà thầu]

	Số điện thoại:
	[Số điện thoại của người liên hệ của Nhà thầu]

	Email:
	[Email của người liên hệ của Nhà thầu]

	Địa chỉ gởi thư mời:
	[Địa chỉ của Nhà thầu để CĐT/BMT gởi các văn bản liên quan]
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