Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Tên dự toán: Mua sắm bổ sung vật tư, thiết bị y tế phục vụ phẫu thuật và can thiệp tim mạch của Bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2026 - 2027. 
- Nguồn vốn: Nguồn thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện năm 2026 và 2027
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Nhi Thái Bình.
- Tên gói thầu: Mua sắm bổ sung vật tư, thiết bị y tế phục vụ phẫu thuật và can thiệp tim mạch của Bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2026 - 2027
- Giá gói thầu: 626.902.480 đồng 
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 6 năm 2026
- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1. Yêu cầu chung
- Nhà thầu phải nêu đầy đủ, cụ thể tất cả các loại hàng hóa chào thầu theo quy định của E-HSMT và ghi rõ model, ký mã hiệu (yêu cầu ghi rõ model, ký mã hiệu, mã code của từng loại hàng hóa dự thầu, không được viết dưới định dạng xxx hoặc aaa, ...), hãng sản xuất, xuất xứ.
-	Hàng hoá mới 100%, chưa sử dụng, các kiện hàng trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện.
1.2.2 Yêu cầu kỹ thuật cụ thể 
- Nhãn hiệu, model, ký mã hiệu ghi trong E-HSMT (nếu có) chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu, nhà thầu có thể chào hàng các thiết bị có tính tương đương hoặc tốt hơn. (“Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các thiết bị đã nêu trên). Trường hợp chào tính năng, thông số kỹ thuật tương đương thì nhà thầu phải có diễn giải và cung cấp tài liệu chứng minh sự tương đương đó.
- E-HSDT có Bảng so sánh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật (hoặc bảng chào kỹ thuật… hoặc tương đương) thể hiện cụ thể các thông số kỹ thuật và các thông tin của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu kỹ thuật sau đây: 
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Thông số kỹ thuật
	Quy cách đóng gói

	1
	Bộ mở đường vào mạch máu cỡ Sheath 7F
	Bao gồm các thành phần sau:
- Kim catheter chọc mạch cỡ 18G.
- Guide wire nhỏ cỡ 0.035" x 45cm
- Bơm tiêm 2.5ml
- Introducer Sheath
- Delator
- Van cầm máu hình chữ thập
Kích thước: Cỡ 7F dài 10cm
Vật liệu: Sheath làm bằng ETFE
Tiêu chuẩn: ISO 13485, EC
Xuất xứ: G7
	Túi 1 bộ

	2
	Bộ mở đường vào mạch máu cỡ Sheath 8F
	Bao gồm các thành phần sau:
- Kim catheter chọc mạch cỡ 18G.
- Guide wire nhỏ cỡ 0.035" x 45cm
- Bơm tiêm 2.5ml
- Introducer Sheath
- Delator
- Van cầm máu hình chữ thập
Kích thước: Cỡ 8F dài 10cm
Vật liệu: Sheath làm bằng ETFE
Tiêu chuẩn: ISO 13485, EC
Xuất xứ: G7
	Túi 1 bộ

	3
	Vi dây dẫn can thiệp động mạch vành
	là dây dẫn hướng dạng cuộn đường kính 0.014” (0.36 mm). Có thể tạo hình đầu xa. Đoạn xa của dây dẫn có một đầu cuộn dây lò xo và một điểm đánh dấu. Điểm đánh dấu đầu cuộn dây lò xo có cản quang để dễ quan sát. Đoạn xa có phủ silicon và lớp ái nước hoặc chỉ phủ lớp ái nước trên bề mặt tùy theo loại sản phẩm. Lớp ái nước giúp bôi trơn, giảm lực cản ma sát với mạch máu. Lớp phủ ái nước sẽ trở nên trơn trượt khi được làm ướt. Thân dây dẫn phủ silicon và PTFE trên bề mặt. Lớp phủ phần thân giúp bôi trơn, giảm lực cản ma sát với các ống thông can thiệp
	Túi 1 cái

	4
	Dây dẫn ái nước đầu cong 0.035'', dài 2.6m
	Cấu tạo: lõi hợp kim siêu đàn hồi, phủ lớp ái nước. Đầu cong góc 45 độ hoặc hình chữ J, có hai loại cứng và mềm, phần đầu linh hoạt dài 1,3cm. Kích thước: cỡ 0.035" dài 260cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.
	Túi 1 cái

	5
	Dây dẫn ái nước đầu thẳng 0.035'', dài 2.6m
	Dây dẫn đường mềm ái nước loại đầu thẳng, 0.035'' dài 2.6 m
	Túi 1 cái

	6
	Dù đóng còn ống động mạch (Amplatzer Duct Occluder)
	Thiết bị tự bung rộng được thiết kế cho việc đóng lỗ thông còn ống động mạch. Thiết bị có thể dễ dàng thu lại và tái định vị cho vị trí tối ưu. Chất liệu Nitinol và đan xen Polyester. Tỷ lệ đóng 98.4% ở mức 6 tháng. Kích cỡ đa dạng: 5/4, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 14/12, 16/14mm, Đạt chuẩn FDA, G7
	1 bộ/ túi

	7
	Chỉ không tan đơn sợi  Polypropylene  5/0 dài 75cm, 2 kim tròn 13mm 1/2C
	Chỉ không tan, tổng hợp, đơn sợi, màu xanh,  chất liệu Polypropylene và thêm Polyethylenglycol giúp sợi chỉ bền chắc và mượt mà. Sợi chỉ số 5-0, dài 75cm, 2 kim kim tròn, đầu nhọn CV-22 dài 13mm, kim cong 1/2 vòng tròn, loại kim Surgalloy độ đàn hồi cao, được phủ sắc bén theo công nghệ Nucoat. Đạt tiêu chuẩn ISO13485; FDA
	Hộp 36 sợi

	8
	Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp polypropylene số 6.0
	Sợi không tiêu tổng hợp đơn sợi Polypropylene số 6/0, chỉ màu xanh dài 75cm, 2 kim tròn đầu , độ cong của kim 3/8 vòng tròn, loại kim Surgalloy độ đàn hồi cao, được phủ sắc bén theo công nghệ Nucoat. Đạt tiêu chuẩn ISO13485; FDA
	Hộp 36 sợi

	9
	Hóa chất dùng cho máy đo  đông máu (Thẻ ACT)
	Cuvette thử chức năng đông máu - Chất phản ứng: Silica, Kaolin - Mức Heparin đáp ứng: 1-6 đv/ml máu, số kênh thử: 1 - lượng máu cần thiết: 1-2 giọt, dung xi lanh 1ml 
- Tương thích với máy Hemochron Signature Elite. 
-Tiệt khuẩn 
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và FDA
	Hộp 45 cuver

	10
	Bộ khăn áo phẫu thuật tim hở 
	1 x Khăn trải bàn dụng cụ 200x300cm,  
1 x Khăn mổ tim 260x380cm, được cấu tạo từ vải không dệt cao cấp 6 lớp SSMMMS, chống thấm cồn, chống tĩnh điện. 1 x Khăn đa dụng 15x30cm, chất liệu vải 130gsm thấm hút cao
4 x Khăn có keo 60x90cm, chất liệu vải không dệt 5 lớp chống thấm nước, chống cồn, chống tĩnh điện với băng keo y tế.
1 x Khăn có lỗ tròn 50x60cm
1 x Khăn phủ dụng cụ 150x160cm, được cấu tạo từ màng plasstic trong 40micron. 
2 x Túi dụng cụ 35x40cm. Cấu tạo từ plastic trong, có băng keo đầu.
6 x Băng keo OP 10x50cm không gây kích ứng da, 
4 x Khăn thấm 30x40cm
7 áo phẫu thuật chất liệu vải không dệt 6 lớp SSMMMS 50gsm gia cố  thân phía trước 1 lớp chống thấm đảm bảo không thấm dịch và chất bẩn vào phía trong.
Qui cách đóng gói: đóng gói tiệt trùng riêng 7 áo phẫu thuật với bộ khăn mổ tim riêng.
Đảm bảo yêu cầu về độ dính của lớp băng keo chặt, bám dính tốt, khó tách rời.
Đạt tiêu chuẩn AAMI level3.
Sản phẩm được sản xuất trong môi trường phòng sạch đạt chuẩn class 8
Đạt chứng nhận chất lượng ISO 13485, CE (MDR)
	1 túi/ bộ 

	11
	Chỉ thép các số 2
	Chỉ thép số 2, chất liệu là thép không gỉ 316L, sợi dài 45cm, thẳng, kim tam giác ngược GS-12 dài 40mm, cong 1/2 vòng tròn, mỗi tép 5 sợi
	Hộp 12 tép

	12
	Chỉ thép các số 4
	Chỉ thép khâu xương ức số 4 bằng thép không gỉ dài 45cm, 1 kim tròn đầu cắt V-40 dài 48mm, 1/2 Vòng tròn, độ bền kéo của kim ≥ 2500Mpa. Hộp 12 tép, tép 5 sợi, đóng gói thẳng
	Hộp 12 tép

	13
	Chỉ thép các số 1
	Chỉ thép khâu xương ức số 1, dài 45cm, kim tròn đầu cắt phủ silicone 1/2 vòng tròn, mỗi tép 5 sợi, chất liệu thép không gỉ , đàn hồi, độ sắc cao. Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO.
	Hộp 12 tép

	14
	Chỉ thép các số 3
	Chỉ thép khâu số 3, dài 45cm, kim tròn đầu cắt phủ silicone 1/2 vòng tròn, mỗi tép 5 sợi, chất liệu thép không gỉ , đàn hồi, độ sắc cao. Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO.
	Hộp 12 tép

	15
	Cannula gốc động mạch chủ các cỡ
	Cannula gốc động mạch chủ cỡ 16G ( 5Fr); 18G (4 Fr), ... dài 13cm đến 15 cm 
	10 cái/ thùng

	16
	Cannula tĩnh mạch  đầu kim loại mũi cong  các cỡ
	Cannulae tĩnh mạch 1 tầng đầu cong, đầu kim loại, có lỗ thông và thân chống xoắn. Chiều dài tổng thể 14 in (35.6 cm). Cổng kết nối 3/8 in (0.95 cm). Các cỡ 12 Fr (4.0 mm), 14 Fr (4.7 mm), 16 Fr (5.3 mm), 18 Fr (6.0 mm), 20 Fr (6.7 mm), 22 Fr (7.3 mm), 24 Fr (8.0 mm), 28 Fr (9.3 mm), 31 Fr (10.3 mm)
	10 cái/ thùng

	17
	Cannulae động mạch các cỡ
	Cannulae động mạch các số 3.0 đến 4,5, mũi cong 135 độ, có lò xo xoắn tăng cường, chiều dài hiệu dụng 22cm, có thể kết với Connector (cút nối)
	10 cái/ thùng

	18
	Vật liệu cầm máu tự tiêu surgicel
	Vật Liệu cầm máu dạng lưới mỏng, được sản xuất từ 100% vật liệu hữu cơ Oxy hóa Cellulose tái tổ hợp. Độ PH thấp (2,4) . Hàm lượng Carboxyl: 18,2%  (Theo tiêu chuẩn USP hiện tại). Cầm máu nhanh trong vòng 2-3 phút, dễ bám dính vào vết thương và tự tiêu hoàn toàn sau 7 tới 14 ngày. Sợi vải màu trắng, hơi phai màu vàng nhẹ, mùi thơm caramel, sợi vải khỏe, có thể khâu hoặc cắt mà không bị sờn, lưới mềm, dễ thao tác, bám tốt vào bề mặt không bằng phẳng. Có thể cắt, khâu sử dụng trong các phẫu thuật khác nhau. Đóng gói tiệt trùng bằng tia Gamma, kháng khuẩn tốt.
 Kích thước: 10 x 20cm
	Hộp 12 miếng


1.3. Các yêu cầu khác
1.3.1. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa
a. Bảng thông tin hàng hóa dự thầu, bản cam kết theo mẫu mục 1.3.2 và 1.3.3 chương V của E-HSMT
b. Tài liệu kỹ thuật hàng hóa, bao gồm:
- Tài liệu kỹ thuật, catalogue của sản phẩm do nhà sản xuất công bố:
+ Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.
+ Trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp.
c. Đối với hàng hóa là thiết bị y tế, cung cấp các tài liệu sau:
- Bản phân loại thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.
- Số lưu hành còn hạn hoặc được nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025, Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 và các quy định pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:
+ Đối với thiết bị y tế loại A, B: Số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
+ Đối với thiết bị y tế loại C, D: Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành (số lưu hành) theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

1.3.2. Nhà thầu phải nộp cùng E-HSDT bản thông tin hàng hóa dự thầu như sau:
BẢNG THÔNG TIN HÀNG HÓA DỰ THẦU
Tên nhà thầu:
Số ĐKKD:
Email:
SĐT liên lạc:

	STT
	Mã phần (lô)
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu kỹ thuật
	Yêu cầu quy cách
	Tên thương mại
	Ký mã hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ
	Hãng sản xuất
	Hãng chủ sở hữu
	Số lưu hành
	Mã vật tư theo TT số 04/2017/TT-BYT và QĐ số 5086/QĐ-BYT (nếu có)
	Quy cách hàng hóa
	Thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu
	Tài liệu dẫn chiếu, Trang dẫn chiếu TSKT

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
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Ghi chú:
- Cột (1), (2), (3), (4), (5): Nhập các nội dung này theo nội dung trong E-HSMT.
- Cột (6), (7),  (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15): Ghi cụ thể theo hàng hóa dự thầu.
- Cột (16): Nhà thầu phải nêu rõ số trang và tên file tài liệu chứa thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu trong E-HSDT (yêu cầu nhà thầu khoanh tròn hoặc highlight thông số kỹ thuật tại trang tham chiếu này).


1.3.3. Nhà thầu phải nộp cùng E-HSDT bản cam kết như sau:
[bookmark: _Toc124326890]BẢN CAM KẾT 

Công ty: ……………………………………………………………......................
Số đăng ký kinh doanh: ……………………………………………………………
Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………
Công ty chúng tôi tham dự gói thầu ……………………… của ………………Chúng tôi xin cam kết về quá trình dự thầu và công tác cung ứng hàng hoá (nếu trúng thầu) cho Chủ đầu tư đáp ứng những điều kiện sau:
I. Về E-HSDT: 
· Nhà thầu cam kết các thông tin trong E-HSDT mà chúng tôi cung cấp là chính xác, hợp pháp và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung các thông tin trên.
· Tất cả các hàng hoá chào thầu đều đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành. 
· Tài liệu kỹ thuật, catalogue của sản phẩm là do nhà sản xuất công bố. (chúng tôi cam kết trong trường hợp Chủ đầu tư phát hiện nhà thầu làm giả hoặc làm sai lệch thông tin hoặc cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực trong E-HSDT thì Chủ đầu tư sẽ loại bỏ E-HSDT của nhà thầu và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP).
· Từ 01/01/2023 đến thời điểm đóng thầu hàng hóa dự thầu của nhà thầu không bị Chủ đầu tư đánh giá là không đáp ứng chất lượng theo hợp đồng đã ký kết trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.
· Nhà thầu không bị đánh giá về uy tín trong việc tham dự thầu khi thực hiện các hành vi theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP hoặc bị đánh giá về uy tín nhưng thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo quy định tại mục E-CDNT 18.2.
II. Về cung ứng hàng hoá: 
· [bookmark: _Hlk117087425]Hàng hoá cung ứng phải đảm bảo đúng theo E-HSDT, Quyết định trúng thầu đã được phê duyệt và phụ lục đính kèm hợp đồng. Khi mặt hàng trúng thầu có những thay đổi thông tin đã chào thầu (Cơ sở sản xuất, số đăng ký, quy cách sản phẩm, ...) thì phải thông báo cho Chủ đầu tư bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét. 
· Hàng hóa cung ứng đủ điều kiện lưu hành (Đối với trang thiết bị y tế đạt theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025, Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 và các quy định pháp luật hiện hành, các hàng hóa khác tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành).
· Hàng hoá mới 100%, chưa sử dụng, các kiện hàng trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện. 
· Tính từ thời điểm giao hàng: Hàng hóa có hạn dùng không được ít hơn 1/2 hạn dùng ghi trên nhãn;
· Cam kết cung cấp đầy đủ danh mục, dụng cụ chuyên dụng… cần thiết để đảm bảo sự vận hành đúng quy cách và liên tục của hàng hóa sau khi đưa vào sử dụng;
· Bảo đảm tiến độ cung cấp, cụ thể: Thời gian cung ứng hàng hóa trúng thầu chậm nhất là 72 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng fax hoặc điện thoại trong trường hợp khẩn cấp). Riêng đối với hàng hóa trúng thầu dùng đột xuất cho cấp cứu, chống dịch … bắt buộc giao hàng tại kho bên mua không quá 24 giờ. Trong trường hợp đứt hàng Công ty phải có phương án thay thế hoặc chấp nhận phương án thay thế của Chủ đầu tư và đền bù khoản chênh lệch giá.
· Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.
· Nội dung tại tờ hướng dẫn sử dụng, nhãn phụ (đối với hàng hóa nhập khẩu), catalog đi kèm với hàng hóa khi cung ứng cho chủ đầu tư phải hoàn toàn trùng khớp với nội dung trong tờ hướng dẫn sử dụng, catalog kèm theo hồ sơ đăng ký đã được Bộ Y tế (hoặc cơ quan có thẩm quyền) cấp phép. Trường hợp để xảy ra sai lệch thông tin ảnh hưởng đến chất lượng khi sử dụng, gây ảnh hưởng về sức khỏe, tính mạng và kinh tế của người bệnh cũng như của chủ đầu tư thì nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
· Trường hợp hàng hoá giao chủ đầu tư kiểm tra không đảm bảo chất lượng (không đạt chất lượng về mặt cảm quan, biến đổi màu sắc, nhãn hàng hoá không đúng quy chế, bong, tróc, mờ...) hoặc có văn bản thu hồi của cơ quan có thẩm quyền, nhà thầu có trách nhiệm đổi lô hàng khác tương ứng cùng loại theo hợp đồng đã ký và phải chịu hoàn toàn mọi phí tổn cho việc thay thế này.
· Có cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao hàng nhưng không đảm bảo chất lượng, hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của chủ đầu tư trong thời gian ≤ 5 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của chủ đầu tư.
· Nhà thầu cam kết giao cho chủ đầu tư: Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)… đối với hàng hoá nhập khẩu hoặc giấy chứng nhận chất lượng (hợp chuẩn, hợp quy) đối với hàng hoá sản xuất trong nước. Đối với các hàng hóa khác được sản xuất tại Việt Nam hoặc các hàng hóa thông thường, thông dụng, sẵn có trên thị trường: Nhà thầu cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xưởng hoặc hóa đơn bán hàng và giấy bảo hành của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối khi giao hàng.
	Trên đây là toàn bộ nội dung cam kết của Công ty chúng tôi với Chủ đầu tư và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật thực hiện nghiêm túc các cam kết trên. Trong mọi trường hợp không tuân thủ theo các nội dung cam kết trên, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm, xin ra khỏi gói thầu và chấp nhận bị xử lý như đã quy định trong E-HSMT và pháp luật về đấu thầu.

	 
	___, ngày __ tháng __ năm__
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
[Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu]





Mục 2. Bản vẽ: 
Không có
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Hàng hóa nhà thầu cung cấp trước khi được nghiệm thu sẽ được Chủ đầu tư kiểm tra tại Bệnh viện Nhi Thái Bình. Bất cứ hàng hóa nào không đảm bảo chất lượng theo Hợp đồng sẽ không được nghiệm thu
Chủ đầu tư có quyền từ chối bất kỳ hàng hóa, bộ phận hàng hóa nào không đáp ứng yêu cầu trong các buổi kiểm tra, thử nghiệm hoặc không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng. Nhà thầu phải thay thế bằng hàng hóa, bộ phận hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với các đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng và phải chịu tất cả chi phí liên quan đến việc thay thế hoặc điều chỉnh này. Sau đó Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra, thử nghiệm lại và chịu tất cả chi phí phát sinh, đồng thời thông báo cho Chủ đầu tư theo quy định.
